
                                                                               Łódź, dnia 31.07.2008r. 
dotyczy : zamówienia ZP/11/08- 
               - dzierżawa czytnika pasków testowych 
              i dostawa pasków testowych do badania moczu 
              do czytnika 
 
Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź- Bałuty zawiadamia Wykonawców uczestniczących w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/11/08 - dzierżawa czytnika pasków 
testowych i dostawa pasków testowych do badania moczu do czytnika o wniesieniu zapytania 
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz): 
 
Oto treść pytań:  
,,Dotyczy Zał nr 1.1. – parametry graniczne dotyczące czytnika 
1. Punkt 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czytnika  nie posiadającego 
dostępu do kilku operatorów na hasło, posiadającego za to zabezpieczenie w postaci  hasła , 
które zabezpiecza przed przypadkową i nieświadomą zmianą np. jednostek i innych ważnych 
danych i ustawień aparatu. Zdaniem oferenta jest to wystarczające zabezpieczenie aparatu 
przed dostępem osób niepowołanych, które Ew. mogłyby chcieć zmienić ważne ustawienia 
aparatu. Poza tym jeśli aparat ma działać w systemie informatycznym wraz z programem 
urinotes jak Zamawiający informuje – to również jako  system informatyczny ma możliwość 
zabezpieczenia aparatu i systemu hasłami  przed wpływem i działaniami niepowołanych osób. 
Jest to więc dublowanie pewnej funkcji systemu, który w tej sytuacji pełni funkcję nadrzędna 
nad aparatem do moczu. 
2. Punkt 17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czytnika posiadającego 
 funkcję pomiaru z zastosowaniem dwóch długości fali zamiast czterech. Wynika to z  innego 
sposobu pomiaru w obu aparatach, ale nie ma żadnego wpływu na samą jakość pomiaru w 
przypadku półilościowej metody paskowej jaka ma miejsce w tych aparatach. 
Dotyczy zał nr 1.2 – parametry  graniczne  dotyczące pasków 
3.Punkt 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  czułość  testu paskowego dla białka  

22 mg/dl ? 
Dotyczy umowy 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do par 8 ust 1 : 
W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 
80% ilości towarów określonej, w niniejszej umowie, okres obowiązania umowy 
automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) 
zakresie, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania. 
5. Czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie do par 9 „bez zgody Zamawiającego”. 
 
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
 
Ad.1. Zamawiający  dopuszcza również zaoferowanie równoważnego czytnika mającego 
zabezpieczenie w postaci hasła jak i zaoferowanie czytnika określonego w w siwz mającego 
dostęp dla kilku operatorów na hasło. 
Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody aby oferowany czytnik miał funkcje pomiaru z 
zastosowaniem tylko dwóch fal świetlnych i podtrrzymuje zapis o pomiarze z zastosowaniem 
czterech długości fal - zapewni to dokładniejszy odczyt barw powstałych na polach 
pomiarowych oraz ich intensywności. 
Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pasków o czułości  dla białka  
 22 mg/dl. Wymagana czułość wynosi od 10 mg/dl. 
Ad.4 i 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
                                    podpisała         Z-ca Dyrektora  d/s lecznictwa 
                                                                     Beata Kośny 


